Használati útmutató - Accu-Chek Active
Kérjük, mielôtt az első méréshez hozzákezdene, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.
A csomagolásokon található szimbólumok és jelentésük:
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Kizárólag in vitro diagnosztikus felhasználásra
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    Ez a termék megfelel a 98/79/EC előírás in vitro orvosi diagnosztikus készülékkel szemben támasztott       követelményeinek
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 Katalógusszám
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  Kérjük, olvassa el a tájékoztatót!
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     Gyártó
Bevezetés 
Az Accu-Chek® Active vércukormérő napjaink egyik legkorszerűbb készüléke, amelynek segítségével Ön egyszerűen és megbízhatóan ellenőrizheti vércukrának alakulását.

Akár élete első vércukormérője az Accu-Chek® Active, akár használt már más típust, saját érdekében kérjük, szakítson időt az útmutató figyelmes végigolvasására, mielőtt használni kezdené új készülékét. 
A helyes és megbízható használathoz meg kell ismernie a működés módját, hogy mit jelentenek a képernyőn megjelenő jelzések, és mire szolgálnak az egyes funkciók. 

E használati útmutató a közismert tudnivalók mellett számos olyan információval is szolgál, amelyet Ön talán még nem ismer. A bevezető végén egy rövid összefoglalót talál készüléke fő tulajdonságairól és funkcióiról. A későbbiek során minden funkciót részletesen bemutatunk az útmutatóban. 

Ha mégis maradna tisztázatlan kérdése, a Vevőszolgálat és szerviz fejezetben megtalálja vevőszolgálatunk telefonszámát és címét, amelyen készséggel állunk rendelkezésére. 


1.1 Röviden a vércukormérő készülék főbb tulajdonságairól 
· Rövid mérési idő: az 5 másodperces mérési idővel az Ön Accu-Chek® Active készüléke az egyik leggyorsabb a jelenleg kapható vércukormérők közül. 

· Modern forma: az Ön Accu-Chek® Active készülékének megtervezésekor egyaránt érvényesítettük az ergonómiai és az esztétikai szempontokat. 

· Kis vérminta: az Ön Accu-Chek® Active készüléke már nagyon kis vércseppel (2 µl) elvégzi a vércukorszint pontos mérését. A túl kis térfogatú vércsepp felvitelét a készülék érzékeli, és ilyenkor figyelmeztető jelzést ad. 

· Könnyen kezelhető: az Accu-Chek® Active gombnyomás nélkül, automatikusan mér. 

· Egyszerűen használható adatelemzés: az Accu-Chek® Active készülék 200 mérés eredményét képes rögzíteni és tárolni (dátummal és az időponttal), továbbá az infravörös csatlakozó alkalmas az elemző programot (pl. az Accu-Chek® Compass vagy az Accu-Chek® Camit® Pro) futtató számítógéppel való kapcsolatra. 

· Beépített átlagolás: a készülék a tárolt adatok alapján az elmúlt 7 vagy 14 napra vonatkozó vércukorérték átlagát kiszámítja. 

· Készüléken kívüli vérfelvitel: a készülék aktiválása után kiveheti a tesztcsíkot, hogy kényelmesebben cseppentse rá a vért (például a fülcimpából vett vér esetén), majd a tesztcsíkot újra visszadughatja. 

· Laboratóriumi pontosságú eredmény: a vér felvitelét követően meginduló színreakció végeredményét a készülék az optikai rendszere fotometriásan leolvassa, értelmezi, és átalakítja a vércukorértéket pontosan jelző számmá. 

· Megbízható kódolás: minden tesztcsík-dobozban található egy kódcsip, amely az adott tesztcsíkokra vonatkozó fontos információkat tartalmazza, és közvetíti a készüléknek. Ez garantálja a laboratóriumi pontosságú mérést. Ha új doboz tesztcsíkot kezd használni, feltétlenül kódolja készülékét az új kódcsippel. 

· Könnyen áttekinthető kijelző: a számok és üzenetek jól olvashatóan jelennek meg a nagy kijelzőn. Egyértelmű szimbólumok nyújtnak kiegészítő információkat és utasításokat. 

· Gazdaságos energiaellátás: az Accu-Chek® Active automatikusan kikapcsol, ha 1-2 percig nem használja. Természetesen ilyenkor is minden adatot és mérési eredményt tárol a memória. Amennyiben az elemek kimerülőben vannak és már csak legfeljebb 50 mérés elvégzésére alkalmasak, a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. 

1.2 A használati útmutatóról
A használati útmutató segít, hogy lépésről lépésre megismerje új Accu-Chek® Active vércukormérő készülékét. Minden olyan információval ellátja Önt, amely a vércukormérő használatához, a hibaelhárításhoz, a készülék tisztításához és karbantartásához szükséges. Ne feledje: ahhoz, hogy készülékét tökéletes állapotban tartsa, szükséges a kezelési és karbantartási utasítások betartása. Az Accu-Chek® Active precíziós készülék. A szennyeződés, vagy a rosszul megválasztott tisztítószer (kizárólag hidegvizet, vagy 70%-os alkoholt használjon) veszélyeztetheti a működést. 

Kérjük, a használati útmutatóban különös figyelemmel olvasson el minden olyan szöveget, amelyet a következő szimbólumokkal jelöltünk: 
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Ez a jel hívja fel az Ön figyelmét az egészségkárosítás esetleges veszélyére, például arra, hogy hibásan határozhatja meg az inzulin dózist.
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Ez a szimbólum jelzi a vércukormérő készülék
megsérülésének kockázatát. 
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Ez a szimbólum azokra a fontos információra hívja fel a figyelmet, amelyek segítségével a vércukormérő minden adottsága jól kihasználható. 



Javasoljuk, hogy először ismerkedjen meg az Accu-Chek® Active részeivel. 
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Gyakorolja be az útmutatóban leírt eljárásokat, és a mérést is. Így lesz az Accu-Chek® Active az Ön megbízható "partnere", amely mindig segít optimális vércukorszintjének megőrzésében.

